北京市神经外科研究所激光显微切割及光压反弹分离系统维保项目评分标准
	评审因素
	评价指标和分值
	备注

	投标报价（10分）
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100
（注：实质性响应文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价）
	客观

	商务部分（9分）
	投标人的业绩
（9分）
	投标人自2023年来从事医疗健康、卫生科研工作领域同类案例服务情况。每提供1份业绩得3分，最高得9分  。

注：投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页），否则业绩不予认可。
	客观

	技术部分（81分）
	技术规格要求的相应程度

（42分）
	响应文件技术规格响应全部满足遴选公告技术质控要求的为42分，有1项条款不满足的扣7分，最低得0分。

（注：最低得分为0分时，将按照无效投标处理，予以拒绝。）
	客观

	
	实施方案
（12分）
	根据投标人组织实施方案的完整性、可行性、合理性打分（包括时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，及组织实施中可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况）。实施方案完整性很好、可行性很好、合理性很好，得12分；实施方案完整性较好、可行性较好，得8分；实施方案完整性一般、可行性一般，得4分；未提供得0分。
	主观

	
	人员配置

（10分）
	针对投标人的技术团队人员配置进行横向比较，1.项目团队配备人数；2.技术人员的专业素质（技术人员的学历、工作年限、工作业绩等），配置优秀得10分，配置合理得7分，配置一般得4分；未提供得0分。
	主观

	
	应急保障及备件保障措施

（7分）
	对投标人的应急保障方案及备品备件保障措施进行综合评分，保障完善得7分，保障一般的４分，保障较差得1分，未提供得0分。
	主观

	
	服务承诺
（10分）
	对投标人的售后服务方案的完整性、灵活性、便利性进行横向综合评分，
优秀的得10分；良好的得7分；一般的得4分；较差的得1分；未提供得0分。
	主观


